
インスリンシリンジ 

Automated Retraction Technology

Precautions: Instructions for Use:

while needle
    is still in patient. Full dose is administered when the plunger handle is
    fully depressed, 

Automated Retraction Technology

Automatisierte Retraktionstechnologie

Technologie de Rétraction Automatisée

Tecnologia di Retrazione Automatizzata

Tecnología de Retracción Automatizada

Geautomatiseerde Retractietechnologie

Tecnologia de Retração Automatizada

インスリンシリンジ 
自動引き込み技術

Otomatik Geri Çekme Teknolojisi

Technologia Automatycznego Wycofywania
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REAL SAFETY™
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日本語
使用上の注意

インスリン以外は使用しないでください。
使用1回限り。 このデバイスを再使用するとB型肝炎 (HBV)、C型肝炎 (HCV),、ヒト免疫不全ウイルス (HIV) などの血液感染性の
病原体に暴露されます。
内容物は滅菌済みで、有害性と発熱性はありません。製品やパッケージが損傷している時は使用しないでください。
天然ゴムのラテックスを使用して製造していません。
添付のニードル以外は使用しないで下さい。ニードルの交換はできません。
バレルが空で、プランジャーが完全に押されているときだけ、自動ニードル格納機能が作動します。
使用説明書
医療機関の方針に従い、無菌的手技を用いて準備を行い注射してください。
プランジャーを押し続け、 ニードルが患者の体内にあるうちに自動ニードル格納機能を作動させてください。 プランジャーハン
 ドルを完全に押し下げると全量が投与され、 これによりニードル格納機構が作動します。
ニードルは自動的にシリンジに格納され、汚染されたニードルに接触するのを防止し、シリンジを再使用できないようにしま
す。 ニードル格納メカニズムが作動しない場合、各医療機関の手順に従って、シリンジを適切な鋭利物廃棄容器に廃棄してく
ださい。汚染したニードルに再度キャップしないでください。

シリンジは医療機関の手順に従って適切な鋭利物廃棄容器に廃棄してください。
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- Single Use
- Tek Kullan ml kt r
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- Use by Date
- Son Kullanma Tarihi
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- Catalogue Number
- Katalog Numaras

EN
TR

- Date of Manufacture
- Üretim Tarihi 
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- See Instructions for Use
- Kullan m talimatlar na bak n z
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- Batch Code
- Parti Kodu
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- EU Authorized Representative
- AB Yetkili Temsilcisi
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- Reuse Prevention
- Tekrar kullan m engellemesi
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- Do not use if package is damaged
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
- Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata
- No utilizar si el paquete está dañado
- Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
- Não utilize se a embalagem estiver danificada
- 包装が破損している場合は使用しないでください
- Ambalaj  zarar görmü se kullanmay n z
- Nie u ywa , je eli opakowanie jest uszkodzone

- Manufacturer
- Üretici
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- Sterilized by Gamma Irradiation
- Gamma mas  sterilize edilmi tir


