
Automated Retraction Technology
VanishPoint® I.V. Catheter - Ported VanishPoint® IV-Katheter - Portiert

Cathéter intraveineux VanishPoint® -
Avec Chambre d’injection
Catetere endovena VanishPoint® - con porta

Catéter I.V. VanishPoint® - Con puerto
VanishPoint® I.V. Katheter - Gedragen
Cateter IV com reservatório VanishPoint®

VanishPoint® I.V. カテーテル - ポート機能

VanishPoint® I.V. Kateter - Portlu
Cewnik dożylny z portem VanishPoint®

Intravenøst VanishPoint® - kateter - med porte
VanishPoint® IV-kateter - med port

© 2007, 2023. Retractable Technologies, Inc. All rights reserved.

PATENTS--WWW.RETRACTABLE.COM/PATENTS

VanishPoint® I.V. Catheter - Ported
Automated Retraction Technology

VanishPoint® IV-Katheter - Portiert
Automatisierte Retraktionstechnologie

Cathéter intraveineux VanishPoint® -
Avec chambre d'injection
Technologie de Rétraction Automatisée

Catetere endovena VanishPoint® - con porta
Tecnologia di Retrazione Automatizzata

Catéter I.V. Vanishpoint® - Con puerto
Tecnología de Retracción Automatizada

VanishPoint® I.V. Katheter - Gedragen  
Geautomatiseerde Retractietechnologie

Cateter IV com reservatório VanishPoint®

Tecnologia de Retração Automatizada

VanishPoint®
 
I.V. カテーテル  -  ポート機能

自動引き込み技術

VanishPoint® I.V. Kateter - Portlu
Otomatik Geri Çekme Teknolojisi

Cewnik dożylny z portem VanishPoint®

Technologia Automatycznego Wycofywania

Intravenøst VanishPoint® - kateter - med porte
Automatiseret Retraktionsteknologi

VanishPoint® IV-kateter - med port
Teknologi för Automatisk Tillbakadragning av Nål

Rx
OnlySTERILIZED BY

ETHYLENE OXIDE

STERILE  EO

JR-CL3803, Rev. H

Color-Coded
End

Introducer / Needle Housing

Color-Coded
Hub

Ported Catheter

Needle Cover

Distal End Configuration

Description:
   Contents are sterile, non-toxic, and non-pyrogenic. 
   The VanishPoint® I.V. catheter is designed to minimize exposure to the contaminated introducer needle and prevent
    needlestick injuries. Upon activation, the introducer needle is automatically retracted into the needle housing.
   Color coding for the catheter gauge can be found on the catheter hub and at the end of the needle housing. VanishPoint® I.V.
    catheters are color coded according to international standards.
    GAUGE           14G                   16G                         18G                20G               22G                  24G
    COLOR         Orange          Medium Grey          Deep Green          Pink          Deep Blue          Yellow

Precautions:
   Single use only. Reuse of this product may result in exposure to bloodborne pathogens, including Hepatitis B virus (HBV),
    Hepatitis C virus (HCV), and human immunodeficiency virus (HIV).
   Do not use if product or package is damaged.
   Not made with natural rubber latex.
   To prevent exposure to contaminated needle, activate safety mechanism prior to withdrawing needle from catheter.
   Do not use scissors or sharp implements near I.V. catheters.
   Never reinsert the introducer needle into the catheter.

   Clinicians must follow instructions for use and be trained on proper product use.
   During catheter insertion, maintenance, replacement, and removal, follow current “Guidelines for the Prevention of
    Intravascular Catheter-Related Infections”, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA.
   Notify physician immediately and follow facility protocols in the event patients exhibit symptoms of infusion-related
    complications.

Indications:
   For access to a peripheral vein or artery.
   May be used for any patient population with consideration given to patient size, infusate, and duration of therapy.

Instructions for Use:
   Select and prepare site using aseptic technique according to institutional policy. Based on patient allergy information, select
    an antiseptic solution to disinfect the insertion site. Recommended solutions include: 2% chlorhexidine, 10% providone-
    iodine, 70% alcohol. 
   Remove needle cover and inspect catheter unit.
1.  Perform venipuncture, observing for blood return. Advance the catheter slightly to assure full catheter entry into the vein.
2.  Holding the flashback chamber stationary, disengage the hub from the introducer needle and advance the catheter into the vein.
    DO NOT REINSERT THE NEEDLE INTO THE CATHETER AT ANY TIME.
3.  Before withdrawing the introducer needle from the catheter, depress the color coded end of the needle housing to activate the
    automated retraction of the introducer needle. To activate the retraction mechanism using one hand, stabilize the color coded end
    of the needle housing against the proximal portion of the palm, while pulling back the housing using the finger grips.
4.  The introducer needle will retract into the housing. In the event that needle retraction mechanism does not activate, discard
    catheter introducer in an appropriate sharps container per protocol of institution. Do not recap contaminated needles.

   Dispose of the introducer needle in an appropriate sharps container per protocol of institution.
   Securely connect tubing or adapter to the catheter hub, following the manufacturer’s instruction for the device.
   Secure catheter and dress site per protocol of institution.
   To inject medication using the injection port, use aseptic technique to:
5.  Remove the injection port cap. Securely attach the luer end of the syringe to the injection port and inject medication.
6.  After injection, immediately close the injection port cap.
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POLSKI
Opis:
●  Zawartość jest sterylna, nietoksyczna i apirogenna.
●  Cewnik dożylny VanishPoint® ma na celu zminimalizowanie ekspozycji na skażoną igłę i zapobiec zakłuciom. Po aktywacji igła
     wprowadzająca jest automatycznie wycofana do obudowy.
●  Kolorowy kod oznaczeń dla rozmiaru cewnika dożylnego znajduje się na łączniku cewnika i na zakończeniu obudowy igły. Cewniki
     dożylne VanishPoint® są oznaczone kolorami zgodnie ze standardami międzynarodowymi.
    ROZMIAR          14G                     16G                     18G                 20G                  22G               24G
    KOLOR          Pomarańczowy     Średnioszary     Ciemnozielony     Różowy     Ciemnoniebieski     Żółty
Środki ostrożności:
●  Wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie urządzenia grozi narażeniem na patogeny krwiopochodne w tym wirus zapalenia
     wątroby typu B (HBV), wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV).
●  Nie używać, jeżeli produkt lub opakowanie jest uszkodzone.
●  Wykonane bez użycia lateksu naturalnego.
●  Aby zapobiec ekspozycji na skażoną igłę, należy aktywować mechanizm bezpieczeństwa przed wyprowadzeniem igły z cewnika.
●  Nie używać nożyczek ani ostrych narzędzi w pobliżu cewników dożylnych.
●  Nigdy nie umieszczać z powrotem igły wprowadzającej do cewnika.
●  Personel kliniczny musi postępować zgodnie ze wskazówkami użytkowania i być przeszkolony w dziedzinie prawidłowego stosowania
     produktu.
●  Podczas wprowadzania cewnika, konserwacji, wymiany i usuwania należy postępować według aktualnego podręcznika "Wytyczne
     dotyczące zapobiegania zakażeniom związanym z kanulami dożylnymi" „Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related
     Infections” Centrum Kontroli Chorób i Ich Zapobiegania w Atlancie, GA. 
●  Natychmiast poinformować lekarza i postępować zgodnie z procedurami placówki w wypadku, gdy u pacjenta pojawią się objawy
     komplikacji związanych z wlewem dożylnym.
Wskazania:
●  Dostęp do żyły lub tętnicy obwodowej.
●  Może być używany w każdej populacji pacjentów biorąc pod uwagę rozmiar pacjenta, rodzaj płynu do wlewu i długość terapii.
Instrukcja stosowania:
●  Wybrać i przygotować miejsce wkłucia używając techniki aseptycznej zgodnie z procedurami. W oparciu o informacje dotyczące alergii
    pacjenta, wybrać roztwór antyseptyczny w celu dezynfekcji miejsca wkłucia dożylnego. Zalecane roztwory obejmują: 2% chlorheksydynę,
    10% Providone-jodynę, 70% alkohol.
●  Zdjąć osłonkę igły i sprawdzić cewnik.
1. Wykonać wkłucie do żyły, obserwując pojawienie się krwi. Wsuwać lekko cewnik, aby upewnić się, że cały cewnik został wprowadzony
    do żyły.
2. Podtrzymując nieruchomo komorę wpływu zwrotnego, uwolnić łącznik cewnika od igły wprowadzającej i wsunąć cewnik do żyły. NIGDY
    NIE WPROWADZAĆ PONOWNIE IGŁY DO CEWNIKA.
3. Przed wysunięciem igły wprowadzającej z cewnika, należy nacisnąć zakończenie obudowy igły posiadające oznaczenie
    kolorystyczne, w celu aktywowania automatycznego wycofania igły. Aby aktywować mechanizm wycofywania igły używając jednej ręki,
    należy ustabilizować zakończenie obudowy igły posiadające oznaczenie kolorystyczne w bliższej części dłoni i równocześnie wyciągać
    osłonę chwytając ją palcami.
4. Igła wprowadzająca wycofa sie do obudowy. W przypadku, gdy mechanizm wycofywania igły nie aktywuje się, prowadnik cewnika
    należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na ostre elementy zgodnie z procedurą. Nie nakładaj ponownie osłonki
    na skażone igły.
●  Wyrzucić  igłę wprowadzającą do odpowiedniego pojemnika na ostre elementy zgodnie z procedurą.
●  Dobrze połączyć wężyk lub adapter z łącznikiem cewnika, postępując zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi tego urządzenia.
●  Zabezpieczyć cewnik i przygotować miejsce według procedury.
●  Aby wstrzyknąć lek korzystając z portu iniekcyjnego, użyć techniki antyseptycznej do:
5. Zdjąć zatyczkę portu iniekcyjnego. Dobrze połączyć końcówkę luer strzykawki z portem iniekcyjnym i wstrzyknąć lek.
6. Natychmiast po wykonaniu wstrzyknięcia należy zamknąć zatyczkę portu iniekcyjnego.

DANSK
Beskrivelse:
●  Indholdet er sterilt, ikke-toksisk og ikke-pyrogent.
●  Det intravenøse VanishPoint®-kateter er designet til at begrænse eksponeringen for den kontaminerede indføringsnål og forhindre
     nålestikskader. Indføringsnålen trækkes automatisk tilbage i kanylehuset ved aktivering.
●  Katetermålerens farvekodning er placeret på katetermuffen og for enden af kanylehuset. De intravenøse VanishPoint®-katetre er
     farvekodede i overensstemmelse med internationale standarder.
    MÅLER            14G                16G                   18G               20G              22G              24G
    FARVE Orange         Mellemgrå        Mørkegrøn          Pink          Mørkeblå          Gul
Forholdsregler:
●  Kun til engangsbrug. Genbrug af dette instrument kan medføre eksponering for blodbårne patogener, herunder hepatitis B virus (HBV),
     hepatitis C virus (HCV) og human immundefekt virus (HIV).
●  Må ikke anvendes, hvis produktet eller emballagen er beskadiget.
●  Ikke fremstillet med naturgummilatex.
●  Aktivér sikkerhedsmekanismen, før nålen trækkes ud af kateteret, for at forhindre eksponering af den kontaminerede nål.
●  Brug ikke saks eller skarpe genstande i nærheden af intravenøse katetre.
●  Genindfør aldrig indføringsnålen i kateteret.
●  Klinikere skal altid følge brugsvejledningen og være trænet i korrekt brug af produktet.
●  Følg de gældende retningslinjer for kateterindføring, -vedligeholdelse, -udskiftning  og -udtagning angivet i "Guidelines for the
     Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections" udstedt af Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA.
●  Notificér straks lægen og følg hospitalets gældende retningslinjer, hvis patienten viser symptomer på infusions-relaterede
     komplikationer. 
Indikationer:
●  Ved adgang til perifervene eller -arterie.
●  Kan anvendes på alle patienttyper med hensyntagen til patientstørrelse, infusionsopløsning og terapivarighed.
Brugsvejledning:
●  Udvælg og forbered indføringsområdet vha. aseptisk teknik i overensstemmelse med hospitalets retningslinjer. Vælg en antiseptisk
    opløsning til desinfektion af indføringsstedet baseret på patientens allergioplysninger. Anbefalede opløsninger omfatter: 2% klorhexidin,
    10% providon-jod, 70% alkohol.
●  Fjern nålehætten og efterse kateterenheden.
1. Udfør venepunktur samtidig med, at blodtilbagestrømningen obseveres. Indfør kateteret forsigtigt for at sikre fuld kateterindføring i venen.
2. Hold flashback-kammeret stille, frakobl muffen fra indføringsnålen og indfør kateteret i venen. NÅLEN MÅ ALDRIG GENINDFØRES I
    KATETERET.
3. Tryk på den farvekodede ende af nålehuset, før indføringsnålen trækkes ud af kateteret, for at aktivere automatisk retraktion af
    indføringsnålen. Stabilisér den farvekodede ende af nålehuset mod den proksimale del af håndfladen, mens du trækker tilbage i huset
    vha. fingergrebene, for at aktivere retraktionsmekanismen med én hånd.
4. Dette forårsager retraktion af indføringsnålen i kanylehuset. Hvis nålens retraktionsmekanisme ikke aktiveres, skal kateterintroduceren
    bortskaffes i en egnet beholder til skarpe genstande ifølge gældende forskrifter. Sæt ikke beskyttelseshætte på kontaminerede nåle.
●  Kassér indføringsnålen i en egnet beholder til skarpe genstande iht. hospitalets gældende retningslinjer.
●  Kobl slangen eller adapteren fast til katetermuffen iht. instrumentproducentens anvisninger.
●  Fastgør kateteret og afdækningsområdet i overensstemmelse med hospitalets gældende retningslinjer.
●  Brug aseptisk teknik til at injicere medikamenter gennem porten for at:
5. Fjern hætten fra injektionsporten. Fastgør luerenden af sprøjten til injektionsporten og injicér medikamentet.
6. Afluk straks injektionsporten vha. hætten, så snart medikamentet er injiceret.

SVENSKA
Beskrivning:
●  Innehållet är sterilt, icke-toxiskt och pyrogenfritt.
●  IV-katetern VanishPoint® är utformad till att minimera exponering för den kontaminerade införingsnålen och förhindra
     nålsticksskador. Efter aktivering dras nålen automatiskt tillbaka in i nålhylsan.
●  Färgkod för kateterns diameter kan hittas på kateterns fattning och på nålhylsans ände. IV-katetrarna VanishPoint® är
     färgkodade i enlighet med internationella standarder.
   DIAMETER     14G                 16G                  18G               20G              22G             24G
   FÄRG   Orange          Medelgrå          Mörkgrön          Rosa          Mörkblå          Gul
Försiktighetsåtgärder:
●  Endast för engångsbruk. Återanvändning av denna enhet kan resultera i exponering av blodburna patogener som t.ex.
     hepatit B-virus (HBV), hepatit C-virus (HCV) och humant immunbristvirus (HIV).
●  Får inte användas om förpackningen är skadad.
●  Inte tillverkad av naturlig gummilatex.
●  Aktivera säkerhetsmekanismen innan du drar tillbaka nålen från katetern for att förhindra exponering för kontaminerad nål.
●  Använd inte sax eller vassa redskap nära IV-katetrar.
●  Sätt aldrig in införingsnålen på nytt i hylsan.
●  Kliniker måste följa användarinstruktionerna och utbildas om korrekt produktanvändning.
●  Under införande, underhåll, byte och borttagande av kateter, följ aktuella "Guidelines for the Prevention of Intravascular
    Catheter-Related Infections", Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA.
●  Informera omedelbart läkare och följ anläggningens bestämmelser i händelse av att patient uppvisar symptom på
    infusionsrelaterade komplikationer.
Indikationer:
●  För tillgång till en perifer ven eller artär.
●  Får användas för vilken patientpopulation som helst med hänsynstagande till patientens storlek, infusat och behandlingens
     varaktighet.
Bruksanvisning:
●  Välj och förbered platsen med användning av aseptisk teknik enligt institutionens policy. Välj en antiseptisk lösning för
     desinfektion av införingsplatsen baserat på patientens allergiinformation. Rekommenderade lösningar inkluderar: 2%
     klorhexidin, 10% providon-jodid, 70% alkohol.
●  Ta bort nålskyddet och inspektera kateterenheten.
1. Utför venpunktion och observera om blod återvänder. För fram katetern något for att säkerställa att hela katetern kommer in i
    venen.
2. Medan du håller backflödeskammaren stadigt, koppla bort fattningen från införingsnålen och för in katetern i venen. SÄTT
    ALDRIG IN NÅLEN I KATETERN PÅ NYTT.
3. Innan du drar tillbaka införingsnålen från katetern, tryck ned nålhylsans färgkodade ände för att aktivera den automatiska
    tillbakadragningen av införingsnålen. För att aktivera tillbakadragningsmekanismen med en hand, stabilisera nålhylsans
    färgkodade ände mot handflatans proximala del medan du drar tillbaka hylsan med användning av fingergrepp.
4. Införingsnålen kommer att dra sig tillbaka in i hylsan. I den händelse att inte utdragningsmekanismen för nålen inte aktiveras,
    kassera införaren till katetern i en lämplig behållare för vassa föremål enligt sjukhuspraxis. Återanvänd inte kontaminerade nålar.
●  Bortskaffa införingsnålen i lämplig behållare för vassa föremål i enlighet med institutionens bestämmelser.
●  Anslut säkert rör eller adapter till kateterfattningen genom att följa tillverkarens instruktioner för enheten.
●  Säkra katetern och bind om platsen i enlighet med institutionens bestämmelser.
●  För att injicera medicin med användning av injektionsporten, använd aseptisk teknik för att:
5. Ta bor injektionsportens lock. Fäst säkert sprutans luer-ände vid injektionsporten och injicera medicin.
6. Stäng omedelbart injektionsportens lock efter injektion.

DEUTSCH
Beschreibung:
●  Inhalt ist steril, ungiftig und pyrogenfrei.
●  Der VanishPoint® IV-Katheter ist zur Minimierung des Kontakts mit der kontaminierten Einführnadel und zur Vorbeugung von
     Nadelstichverletzungen vorgesehen. Bei Aktivierung wird die Einführnadel automatisch in das Nadelgehäuse zurückgezogen.
●  Eine Farbkodierung für den Katheterdurchmesser (Gauge) ist am Katheteransatz und am Ende des Nadelgehäuses angebracht.
     VanishPoint® IV-Katheter sind gemäß internationalen Standards farblich kodiert.
    GAUGE            14G               16G                   18G              20G             22G              24G
    FARBE          Orange         Mittelgrau        Dunkelgrün        Pink        Dunkelblau        Gelb
Vorsichtsmaßnahmen:
●  Nur zum einmaligen Gebrauch. Die Wiederverwendung dieses Geräts kann zum Kontakt mit durch Blut übertragenen
     Krankheitserregern führen, einschließlich Hepatitis B-Virus (HBV), Hepatitis C-Virus (HCV) und HI-Virus (HIV).
●  Nicht verwenden, wenn das Produkt oder die Verpackung beschädigt ist.
●  Ohne natürlichen Latexkautschuk hergestellt.
●  Um Kontakt mit der kontaminierten Nadel zu verhindern, vor dem Zurückziehen der Nadel aus dem Katheter den
     Sicherheitsmechanismus aktivieren.
●  Verwenden Sie keine Scheren oder scharfen Gerätschaften in der Nähe von Infusionskathetern.
●  Führen Sie die Einführnadel niemals erneut in den Katheter ein.
●  Behandelnde Ärzte müssen die Gebrauchsanweisung beachten und für den ordnungsgemäßen Einsatz des Produkts geschult
     sein.
●  Halten Sie sich bei der Einführung, Wartung, Ersetzung und Entfernung des Katheters an die aktuellen „Richtlinien zur
     Vorbeugung von intravaskulären katheterbedingten Infektionen“ der Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für
     Krankheitskontrolle und -vorbeugung), Atlanta, GA.
●  Benachrichtigen Sie sofort den Arzt und befolgen Sie die Protokolle der Einrichtung, falls Patienten Symptome
     infusionsbedingter Komplikationen zeigen.
Indikationen:
●  Für den Zugang zu einer peripheren Vene oder Arterie.
●  Kann für jede Patientenpopulation eingesetzt werden unter Berücksichtigung der Patientengröße, des Infusats und der Dauer
     der Behandlung.
Gebrauchsanweisung:
●  Die Injektionsstelle unter Anwendung der in der Einrichtung üblichen aseptischen Technik auswählen und vorbereiten. Wählen Sie
     auf Grundlage der Allergie-Informationen des Patienten eine antiseptische Lösung zur Desinfektion der Einführstelle aus. Zu den
     empfohlenen Lösungen gehören: 2 % Chlorhexidin, 10 % PVP-Jod, 70 % Alkohol.
●  Nadelkappe entfernen und Kathetereinheit überprüfen.
1. Führen Sie eine Venenpunktion durch und beobachten, ob Blut zurückfließt. Schieben Sie den Katheter etwas weiter hinein, um
    zu gewährleisten, dass der Katheter vollständig in die Vene eingeführt wurde.
2. Halten Sie die Rückschlagsicherung unbeweglich und lösen Sie den Trichter von der Einführnadel und schieben Sie den Katheter
    in die Vene ein. FÜHREN SIE DIE EINFÜHRNADEL AUF KEINEN FALL ERNEUT IN DEN KATHETER EIN.
3. Vor dem Zurückziehen der Einführnadel aus dem Katheter drücken Sie das farbkodierte Ende des Nadelgehäuses zur
     Aktivierung der automatischen Retraktion der Einführnadel herunter. Zur Aktivierung des Retraktionsmechanismus halten Sie
    das farbkodierte Ende des Nadelgehäuses mit einer Hand stabil gegen den proximalen Teil der Handinnenfläche, während Sie
    das Gehäuse an den Fingergriffflächen zurückziehen.
4. Die Einführnadel wird ins Gehäuse zurückgezogen. Für den Fall, dass der Nadelrückziehmechanismus nicht aktiviert wird,
    Kathetereinführung gemäß Richtlinien der Einrichtung in einem geeigneten Behälter für scharfkantige Abfälle entsorgen.
    Kontaminierte Nadeln nicht wieder verschließen.
●  Die Einführnadel in einem geeigneten Behälter für scharfkantige Abfälle gemäß der in der Klinik üblichen Praxis entsorgen.
●  Gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers Schlauch bzw. Adapter fest mit dem Katheteransatz verbinden.
●  Den Katheter gemäß der in der Klinik üblichen Praxis befestigen und die Injektionsstelle versorgen.
●  Verwenden Sie zur Injektion von Medikamenten über den Injektionsanschluss eine aseptische Technik:
5. Nehmen Sie die Kappe des Injektionsanschlusses ab. Bringen Sie das Luer-Ende der Spritze sicher am Injektionsanschluss an

    und injizieren Sie die Medikamente.
6. Schließen Sie nach der Injektion sofort die Kappe des Injektionsanschlusses.

FRANÇAIS
Description:
●  Contenu stérile, non toxique et apyrogène. 
●  Le cathéter intraveineux VanishPoint® est conçu pour offrir une exposition minimale à l’aiguille d’introduction contaminée et
    pour éviter les piqûres accidentelles avec les aiguilles. Lors de l’activation, l’aiguille d’introduction se rétracte
    automatiquement dans le logement de l’aiguille.
●  La jauge du cathéter est codée par couleur et ce code peut être trouvé sur le raccord du cathéter et à l’extrémité du
    logement de l’aiguille. Les cathéters intraveineux sont codés par couleur en conformité aux normes internationales.
    JAUGE            14G             16G               18G           20G           22G           24G
    COULEUR      Orange      Gris moyen       Vert foncé       Rose      Bleu foncé      Jaune
Précautions:
●  À usage unique. La réutilisation de ce dispositif  peut provoquer une exposition à des pathogènes sanguins, y compris au
    virus de l'hépatite B (VHB), au virus de l'hépatite C (VHC) et au virus d'immunodéficience humaine (VIH).
●  Ne pas utiliser si le produit ou l’emballage est endommagé
●  Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
●  Pour éviter toute exposition de l’aiguille contaminée, activer le mécanisme de sécurité avant de retirer l’aiguille du cathéter.
●  Ne pas utiliser de paire de ciseaux ni d’instruments coupants près des cathéters intraveineux.
●  Ne pas réinsérer l’aiguille d’introduction dans le cathéter.
●  Les médecins devront suivre les instructions d’utilisation et devront avoir reçu une formation sur l’utilisation correcte du
    produit.
●  Pendant l’insertion, le maintien, le remplacement et le retrait du cathéter, suivre les « directives pour la prévention des
    infections se rapportant au cathéter intravasculaire » en vigueur, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies,
    Atlanta, GA.
●  Si le patient présente des symptômes de complications liées à l'injection, prévenir immédiatement le médecin et suivre le
    protocole de l'établissement. 
Indications:
●  Pour l’accès à la veine ou l’artère périphérique.
●  Peut être utilisé sur n’importe quelle population de patient, en tenant compte de la taille du patient, la solution intraveineuse
    et la durée de la thérapie.
Mode d’emploi:
●  Choisir et préparer un site en utilisant une technique aseptique en fonction de la politique de l’établissement. Choisir une
     solution antiseptique pour désinfecter le site d'insertion en tenant compte des antécédents allergiques du patient. Les solutions
     suivantes sont recommandées : chlorhexidine à 2 %, providone-iodine à 10 %, alcool à 70 %.
●  Enlever le bouchon de l’aiguille et vérifier l’unité du cathéter.
1. Exécuter une ponction veineuse en observant le retour du sang. Pousser légèrement le cathéter pour s’assurer que le cathéter a
    correctement pénétré la veine.
2. Maintenir la chambre de retour immobile, désengager le raccord de l’aiguille d’introduction et faire avancer le cathéter dans la
    veine. EN AUCUN CAS, NE RÉINSÉRER L’AIGUILLE DANS LE CATHÉTER.  
3. Avant de retirer l’aiguille d’introduction du cathéter, appuyer sur l’extrémité codée par couleur du logement de l’aiguille pour
    activer la rétraction automatique de l’aiguille d’introduction. Pour activer le mécanisme de rétraction en utilisant une seule main,
    immobiliser l’extrémité codée par couleur du logement de l’aiguille contre la portion proximale de la paume, tout en retirant le
    logement avec le bout des doigts. 
4. L’aiguille d’introduction se rétracte dans le logement. Si le mécanisme de rétraction de l'aiguille ne s'active pas, jeter le dispositif
    d'introduction du cathéter dans un conteneur pour objets pointus approprié conformément au protocole de l'établissement. Ne
    pas remettre de bouchon sur les aiguilles contaminées.
●  Éliminer l’aiguille d’introduction dans un récipient approprié aux instruments pointus en conformité au protocole de
     l’établissement.

●  Raccorder correctement la tubulure ou l’adaptateur au raccord du cathéter, en suivant les instructions du fabricant du dispositif. 
●  Immobiliser le cathéter et panser le site en conformité au protocole de l’établissement.
●  Pour injecter le produit à l'aide de la chambre d'injection, utiliser une technique aseptique pour effectuer les opérations suivantes:
5. Retirer la gaine de la chambre d'injection. Fixer correctement l'extrémité Luer de la seringue dans la chambre d'injection et
    injecter le produit.
6. Après l'injection, remettre immédiatement en place la gaine de la chambre d'injection.

ITALIANO
Descrizione:
●  Il contenuto è sterile, non tossico e apirogeno.
●  Il catetere endovenoso VanishPoint® è stato studiato per ridurre al minimo l’esposizione all’ago guida contaminato e per prevenire
    ferite da aghi. Al momento dell’attivazione l’ago guida viene ritratto automaticamente nell’alloggiamento.
●  Il codice colore del calibro del catetere si trova sull’hub del catetere e al termine dell’alloggiamento dell‘ago. I cateteri endovenosi
    VanishPoint® hanno un codice colore conforme alla normativa internazionale.
   CALIBRO         14G               16G                18G            20G           22G             24G
    COLORE          Arancione        Grigio medio        Verde scuro        Rosa        Blu scuro        Giallo
Precauzioni:
●  Esclusivamente monouso. Il riutilizzo di questo dispositivo può causare esposizione a patogeni a trasmissione ematica, tra cui il
    virus dell'epatite B (HBV), il virus dell'epatite C (HCV) e il virus dell'immunodeficienza umana (HIV).
●  Non utilizzare se il prodotto e/o la confezione sono danneggiati.
●  Non fabbricato in lattice di gomma naturale.
●  Per evitare l’esposizione all’ago contaminato, attivare il meccanismo di sicurezza prima di ritirare l’ago dal catetere.
●  Non utilizzare forbici o dispositivi affilati vicino ai cateteri endovenosi.
●  Non reinserire mai l’ago guida nel catetere.
●  I medici sono tenuti a seguire le istruzioni per l’uso e una formazione sull’uso adeguato del prodotto.
●  Durante l’inserimento, la manutenzione, la sostituzione e la rimozione del catetere, seguire le attuali “Linee guida per la prevenzione
    delle infezioni da catetere endovenoso (“Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections”), Centers for
    Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA.
●  Nel caso il paziente presenti sintomi di complicanze collegate all'infusione, avvertire immediatamente il medico e seguire i protocolli
    della struttura.
Indicazioni:
●  Per accesso a vena periferica o arteria.
●  Può essere utilizzato per qualsiasi popolazione di pazienti, tenendo conto della statura, dell’infusato e della durata della terapia.
Istruzioni per l’uso:
●  Scegliere e preparare il sito secondo la tecnica asettica conforme alla prassi ospedaliera. Secondo le informazioni sulle allergie del
     paziente, scegliere una soluzione antisettica per la disinfezione del sito di inserimento. Tra le soluzioni consigliate: clorexidina al 2%,
     iodio-providone al 10% , alcool al 70%. 
●  Rimuovere il coperchio dell'ago e ispezionare il catetere. 
1. Eseguire la puntura della vena, osservando il ritorno del sangue. Far avanzare leggermente il catetere per garantirne il completo
    inserimento nella vena. 
2. Tenendo ferma la camera di riflusso, staccare l’hub dall’ago guida e far avanzare il catetere nella vena. NON REISERIRE MAI PIÙ
    L’AGO NEL CATETERE.
3. Prima di ritirare l’ago guida dal catetere, premere l’estremità con il codice colore dell’alloggiamento dell’ago per attivare la retrazione
    automatica dell’ago guida. Per attivare il meccanismo di retrazione utilizzando una sola mano, stabilizzare l’estremità con il codice colore
    dell’alloggiamento dell’ago contro la parte prossimale del palmo della mano, tirando indietro nel contempo l’alloggiamento stesso con la
    punta delle dita. 
4. L’ago guida si ritrae nell’alloggiamento. Nel caso in cui il meccanismo di retrazione dell'ago non si attivi, gettare l'introduttore del catetere
    nell’apposito recipiente per lo smaltimento di taglienti, secondo la prassi adottata dall’istituto. Non rimettere il cappuccio ad aghi
    contaminati.
●  Gettare l’ago guida nell’apposito recipiente per lo smaltimento di taglienti, secondo la prassi adottata dall’istituto.

●  Collegare in modo sicuro il tubo o l’adattatore all’hub del catetere, secondo le istruzioni del produttore del dispositivo.
●  Fissare il catetere e medicare il sito secondo il protocollo dell’istituto.
●  Per iniettare il farmaco utilizzando la porta di iniezione, adottare una tecnica asettica per:
5. Rimuovere il tappo della porta di iniezione, fissare bene il lato con luer della siringa al porto di iniezione e iniettare il farmaco.
6. Dopo l'iniezione, chiudere immediatamente il tappo della porta di iniezione.

ESPAÑOL
Descripción:
●  El contenido es estéril, no tóxico y no pirógeno.
●  El catéter I.V. VanishPoint® está diseñado para minimizar la exposición a la aguja de punción contaminada y evitar las lesiones
    por pinchazos. Cuando se activa, la aguja de punción se retrae automáticamente hacia el alojamiento de la aguja.
●  En la conexión del catéter y en el extremo del alojamiento de la aguja pueden encontrarse códigos de color para la medida del
    catéter. Los catéteres I.V. VanishPoint® tienen códigos de colores que siguen estándares internacionales.
   MEDIDA      14G          16G             18G              20G             22G               24G
   COLOR     Naranja    Gris medio    Verde oscuro       Rosa         Azul oscuro        Amarillo
Precauciones:
●  Para un solo uso. Si reutiliza este dispositivo puede exponer a las personas a patógenos sanguíneos, entre ellos el virus de la
    Hepatitis B (VHB), el virus de la Hepatitis C (VHC) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
●  No usar si el producto o el embalaje están dañados.
●  No está hecho con látex de caucho natural.
●  Para evitar una exposición a la aguja contaminada, active el mecanismo de seguridad antes de sacar la aguja del catéter.
●  No utilice tijeras u objetos punzantes cerca de catéteres I.V.
●  No vuelva a meter la aguja de punción en el catéter.
●  Los médicos deben seguir las instrucciones de uso y estar formados en el uso del producto.
●  Durante la introducción, mantenimiento, reemplazo y extracción del catéter, siga las “Pautas para la prevención de infecciones
    intravasculares relacionadas con catéteres” actuales, de los Centros para el control y prevención de enfermedades, Atlanta, GA.
●  Notifique de inmediato al médico y siga los protocolos de uso en el caso de que los pacientes presenten síntomas de
    complicaciones relacionadas con la infusión.
Indicaciones:
●  Para acceder a una vena o arteria periférica.
●  Puede utilizarse en todo tipo de pacientes teniendo siempre en cuenta las dimensiones del paciente, la infusión y la duración de la
    terapia.
Instrucciones de uso:
●  Seleccione y prepare el lugar con técnica aséptica siguiendo las políticas de la institución. Sobre la base de la información de alergias
     del paciente, seleccione una solución antiséptica para desinfectar el sitio de inserción. Las soluciones recomendadas incluyen:
     clorhexidina al 2%, providona-yodo al 10%, alcohol al 70%.
●  Saque la tapa de la aguja y revise el catéter.
1. Realice una venopunción y controle el retorno de sangre. Meta el catéter ligeramente hasta asegurarse de que haya entrado totalmente
    en la vena.
2. Manteniendo quieta la cámara de retorno, suelte la conexión de la aguja de punción e introduzca el catéter en la vena. NO VUELVA A
    INTRODUCIR EN NINGÚN MOMENTO LA AGUJA EN EL CATÉTER.
3. Antes de sacar la aguja de punción del catéter, presione el extremo con códigos de colores del alojamiento de la aguja para activar la
    retracción automatizada de la aguja de punción. Para activar el mecanismo de retracción utilizando una mano, estabilice el extremo con
    códigos de colores del alojamiento de la aguja contra la porción proximal de la palma mientras tira del alojamiento con las empuñaduras
    para de los dedos.
4. La aguja de punción se retraerá hasta el cuerpo. Si el mecanismo de retracción de la aguja no se activa, elimine el introductor del
    catéter en un contenedor para objetos punzocortantes de acuerdo con el protocolo de la institución. No tape nuevamente las agujas
    contaminadas.
●  Deseche la aguja de punción en un contenedor para objetos punzocortantes apropiado siguiendo el protocolo de la institución.
●  Conecte el tubo o adaptador a la conexión del catéter siguiendo las instrucciones del fabricante.

●  Asegure el catéter y vende la zona siguiendo el protocolo de la institución.
●  Al inyectar medicamentos usando el puerto de inyección, utilice una técnica aséptica para:
5. Retirar la tapa del puerto de inyección. Fije en forma segura el extremo luer de la jeringa al puerto de inyección e inyecte el
    medicamento.
6. Después de la inyección, cierre de inmediato la tapa del puerto de inyección.

NEDERLANDS
Beschrijving:
●  De inhoud is steriel, niet toxisch en niet pyrogeen.
●  De VanishPoint® I.V.-katheter is ontworpen om de blootstelling aan de besmette inbrengnaald te beperken en letsels door naalden
    te voorkomen. Bij activering wordt de inbrengnaald automatisch teruggetrokken in de behuizing.
●  De kleurencode voor de grootte van de katheter vindt u op het midden van de katheter en op het uiteinde van de behuizing van de
    naald. VanishPoint® I.V.-katheters hebben een kleurencode in overeenstemming met de internationale normen.
   MAAT           14G           16G                18G            20G            22G            24G
   KLEUR        Oranje      Middengrijs      Donkergroen      Roze      Donkerblauw      Geel
Voorzorgsmaatregelen:
●  Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik van dit hulpmiddel kan resulteren in blootstelling aan via bloed overgedragen
    pathogenen, waaronder het hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV) en het human immunodeficiency virus (HIV).
●  Niet gebruiken als de verpakking of het product beschadigd is.
●  Niet gemaakt met natuurlijke latexrubber.
●  Om blootstelling aan de besmette naald te voorkomen, activeer het veiligheidsmechanisme alvorens de naald uit de katheter te
    verwijderen.
●  Gebruik geen scharen of scherpe voorwerpen in de buurt van I.V.-katheters.
●  Breng de inbrengnaald nooit opnieuw in de katheter in.
●  Clinici moeten de gebruiksinstructies opvolgen en een opleiding krijgen in het juiste gebruik van het product.
●  Tijdens het inbrengen, onderhouden, vervangen en verwijderen van de katheter moet men de huidige “Richtlijnen voor de Preventie
    van Intravasculaire katheter-gebonden infecties” volgen van de Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA.
●  Waarschuw onmiddellijk een arts en volg het protocol van de instelling indien de patiënt symptomen vertoont van
    infuus-gerelateerde complicaties.
Indicaties:
●  Voor toegang tot een perifere ader of bloedvat.
●  Mag gebruikt worden bij alle patiënten, rekening houdend met de grootte van de patiënt, het infusaat en de duur van de
    behandeling.
Gebruiksaanwijzing:
●  Kies een plaats en bereid deze voor met een aseptische techniek volgens het beleid van de instelling. Selecteer op basis van de
     informatie over de allergieën van de patiënt een antiseptische oplossing om de infuusplaats te desinfecteren. Aanbevolen oplossingen
     bevatten: 2% chloorhexidine, 10% providon-jood, 70% alcohol.
●  Verwijder de afdekking van de naald en controleer de kathetereenheid.
1. Prik in de ader en kijk of er bloed terugstroomt. Duw de katheter iets verder om ervoor te zorgen dat deze volledig in de ader binnengaat.
2. Houd de achterkamer vast, maak het centrum los van de inbrengnaald en duw de katheter in de ader. BRENG DE NAALD NOOIT
    OPNIEUW IN DE KATHETER IN.
3. Alvorens de inbrengnaald uit de katheter te halen, drukt u op het uiteinde van de behuizing van de naald met kleurencode om de
    automatische intrekking van de inbrengnaald te activeren. Om het retractiemechanisme met één hand te activeren, stabiliseert u het
    uiteinde met kleurencode tegen het proximale gedeelte van de palm en trekt u de behuizing met de vingerhendels terug.
4. De inbrengnaald wordt in de behuizing teruggetrokken. Als het naaldretractiemechanisme niet wordt geactiveerd gooit u de
    katheter-introducer weg in een geschikte container voor scherpe items conform het protocol van de instelling. Niet de dop weer 
    aanbrengen op besmette naalden.
●  Werp de inbrengnaald in een geschikte container met scherpe voorwerpen volgens het protocol van de instelling.
●  Sluit de buis of adapter stevig aan op de katheter en volg daarbij de instructies van de fabrikant.
●  Beveilig de katheter en de inbrengplaats volgens het protocol van de instelling.

● Gebruik aseptische technieken om de medicatie via de injectiepoort in te spuiten.
5. Verwijder het deksel van de injectiepoort. Bevestig het luer-uiteinde van de spuit op de injectiepoort en injecteer de medicatie.
6. Sluit na het injecteren onmiddellijk het deksel van de injectiepoort.

PORTUGUÊS
Descrição:
●  Componentes estéreis, atóxicos e não pirogênicos.
●  O cateter IV VanishPoint® foi concebido para minimizar a exposição à agulha contaminada e evitar ferimentos provocados pelas
    picadas das agulhas. Na ativação, a agulha é automaticamente retraída para o reservatório da agulha.
●  Uma codificação de cores para os calibres dos cateteres estão localizadas no encaixe do cateter e na extremidade do reservatório
    da agulha. Os cateteres IV VanishPoint® possuem uma codificação de cores de acordo com as normas internacionais.
   CALIBRE    14G             16G                 18G            20G          22G            24G
   COR        Laranja      Cinza médio      Verde escuro      Rosa     Azul escuro     Amarelo
Precauções:
●  Somente para uso único. A reutilização deste dispositivo pode ter como consequência a transmissão de patógenos pelo sangue,
    abrangendo o vírus da hepatite B (HBV), o vírus da hepatite C (HCV) e o vírus da imunodeficiência humana (HIV).
●  Não use se o produto ou a embalagem estiverem danificados.
●  Não é fabricado com látex de borracha natural.
●  Para evitar a exposição da agulha contaminada, ative o mecanismo de segurança antes de retirar a agulha do cateter.
●  Não utilize tesouras ou acessórios pontiagudos perto dos cateteres IV.
●  Nunca volte a inserir a agulha no cateter.
●  Profissionais de saúde devem seguir as instruções e serem capacitados para a utilização adequada do produto.
●  Durante a inserção, manutenção, troca e remoção do cateter, siga as orientações “Guidelines for the Prevention of Intravascular
    Catheter-Related Infections” (Orientações sobre a prevenção de infecções relativas a cateteres intravasculares), Centers for Disease
    Control and Prevention, Altlanta, GA, EUA.
●  Caso os pacientes apresentem sintomas de complicações relacionadas ao sistema de infusão, informe o médico imediatamente e siga os
     protocolos da instituição.
Indicações:
●  Para alcançar uma veia ou artéria periférica.
●  Pode ser usado em qualquer população de pacientes, tendo em conta o tamanho do paciente, infusão e duração da terapia.
Instruções de uso:
●  Selecione e prepare o local usando técnicas assépticas de acordo com as diretrizes institucionais. Para desinfectar o local da perfusão, use
     uma solução antisséptica, observando sempre o histórico sobre reações alérgicas do paciente. Soluções recomendadas: 2% cloroexidina,
     10% iodopovidone, 70% álcool.
●  Remova a tampa da agulha e inspecione a unidade do cateter.
1.  Realizar a punção venosa, observando o retorno do sangue. Avance ligeiramente o cateter para assegurar a completa introdução do cateter
     na veia.
2.  Mantendo a câmara de retorno parada, desengate o encaixe da agulha e avance o cateter na veia. NÃO VOLTE A INSERIR A  AGULHA
     NO CATETER.
3.  Antes de retirar a agulha do cateter, comprima a extremidade coloridado reservatório da agulha para activar a retração automática da
     agulha. Para ativar o mecanismo de retração utilizando uma mão, estabilize a extremidade colorida do reservatório da agulha contra a
     parte proximal da mão, enquanto puxa para trás o revestimento utilizando os dedos.
4.  A agulha introdutória se retrairá para dentro do reservatório. Caso o mecanismo de retração não funcione, descarte o introdutor do cateter
     em um recipiente para instrumentos pontiagudos apropriado, de acordo com o protocolo da instituição. Não faça recapeamento de agulhas
     contaminadas.
●  Descarte a agulha introdutora em um recipiente apropriado para instrumentos pontiagudos de acordo com o protocolo da sua instituição.
●  De forma segura, conecte o tubo ou o adaptador ao encaixe do cateter, seguindo as instruções do fabricante do dispositivo.
●  Prenda o cateter e o curativo de acordo com o protocolo da instituição.
●  Para injetar medicação usando o sistema aberto aplique as técnicas assépticas para:

5.  Remova a tampa da abertura para injeção. Fixe firmemente a extremidade luer da seringa à abertura para injeção e injetar a medicação.
6.  Após a injeção, feche imediatamente a tampa da abertura para injeção.

日本語
説明：
●  内容物は滅菌済みで、有害性と発熱性はありません。
●  VanishPoint® I.V. カテーテルは汚染した誘導針への暴露を最小限に抑え、 誤刺事故を防止します。 本品を作
    動すると誘導針が自動的にニードルウハウジングへ引き込まれます。
●  カテーテルのゲージを示す色コードがカテーテルハブおよびニードルハウジング末端部に付けられています。
    VanishPoint® I.V. カテーテルは国際標準に従って色別されています。
     ゲージサイズ             14G                16G           18G        20G        22G      24G
     色                               オレンジ          中濃グレー         濃緑           ピンク           濃青           黄    
使用上の注意：
●   使用1回限り。 このデバイスを再使用するとB型肝炎 (HBV)、C型肝炎 (HCV),、ヒト免疫不全ウイルス (HIV) な
    どの血液感染性の病原体に暴露されます。
●  製品やパッケージが損傷している時は使用しないでください。
●  天然ゴムのラテックスを使用して製造していません。
●  汚染ニードルへの暴露を防止するために、誘導針をカテーテルから抜去する前に安全機構を作動させてくだ
    さい。
●  I.V. カテーテルの付近で鋏などの鋭利な器具を使用しないでください。
●  絶対に誘導針をカテーテルへ再挿入しないでください。
●  臨床医師は必ず使用方法を遵守し、 製品の正しい使用について訓練を受けてください。
●  カテーテルの挿入、取替、留置、抜去の際には、疾病対策予防センター（ジョージア州アトランタ）の「静脈
    カテーテル関連感染症防止ガイドライン」最新版に従ってください。
●  患者が注入に伴う合併症の兆候を示す場合は医師に直ちに連絡して施設の手順に従ってください。
使用目的：
●  末梢静脈または末梢血管へのアクセスに使用します。
●  患者の身長体重、 注入薬液、 治療期間を考慮の上、 いかなる患者集団にも使用可能です。
使用説明書：
●  穿刺部位を選択し、各施設の規定に基づいて消毒処置を行い、 穿刺準備をしてください。 患者のアレルギー情
     報に基づいて、 消毒液を選択して挿入部位を消毒します。 推奨する溶液は： 2% クロルヘキシジン、 10%
     providone-iodine、 70% アルコール。
●  ニードルカバーを外し、カテーテルユニットを点検してください。
1. 静脈穿刺を行い、 血液が針基へ流入するのを確認してください。 カテーテルをわずかに前進させ、 カテーテル
     全体を静脈内に確実に挿入してください。
2. 針基（血液が逆流した部分）を押さえて固定しながら、 ハブを誘導針から外し、 カテーテルを静脈内へ前進さ
     せます。 いかなる場合もニードルをカテーテルへ再挿入しないでください。
3. カテーテルから誘導針を抜去する前に、 シリンジ末端の色コード部分を押し込み、 誘導針の自動引き込みを作
     動させます。 片手で引き込み機能を作動させるには、 シリンジ末端の色コード部分を掌の近位部位にあてて
     安定させ、シリンジを指先で掴んで引きます。
4. 誘導針がシリンジへ引き込まれます。 ニードル格納メカニズムが作動しない場合、各医療機関の手順に従って、
     カテーテルイントロデューサーを適切な鋭利物廃棄容器に廃棄してください。 汚染したニードルに再度キャッ
     プしないでください。
●  各施設のプロトコルに従って、 適切な鋭利物廃棄容器に誘導針を入れ、 廃棄してください。
●  チューブやアダプタは各器具のメーカーの使用方法に従い、 カテーテルハブと確実に接合してください。
●  各医療機関の手順に従い、カテーテルおよび絆創膏部位を固定してください。

●  注入ポートを使用して薬剤を注射するには、 無菌法を使用します：
5. 注入ポートキャップを取外します。 注射器のルアー端を注入ポートにしっかり取り付けて薬剤を注射します。
6. 注射が終わると直ちに注入ポートキャップを閉じます。

TÜRKÇE
Tanım:
●  İçindekiler sterildir, toksik ve pirojenik değildir.
●  VanishPoint® I.V. kateter kontamine introduser iğnesine maruz kalmayı en aza indirmek ve iğne batması yaralanmalarını önlemek üzere
     tasarlanmıştır. Aktivasyon durumunda introduser iğne otomatik olarak iğne muhafazasına geri çekilir.
●  Kateter büyüklüğü için renk kodu kateter göbeğinde ve iğne muhafazasının ucunda bulunabilir. VanishPoint® I.V. kateterleri uluslararası
     standartlara göre renk kodludur.
    BÜYÜKLÜK            14G                  16G                      18G                  20G                 22G               24G
    RENK       Turuncu       Orta Tonda Gri         Koyu Yeşil          Pembe          Koyu Mavi          Sarı
Önlemler:
●  Tek kullanımlıktır. Bu cihazın tekrar kullanılması, Hepatit B virüsü (HBV), Hepatit C virüsü (HCV) ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV)
     gibi kan yoluyla bulaşan patojenlere maruz kalma riskini doğurur.
●  Ürün veya ambalaj zarar görmüşse kullanmayınız.
●  Doğal kauçuk lateks ile üretilmemiştir.
●  Kontamine iğneye maruz kalmayı önlemek için güvenlik mekanizmasını iğneyi kateterden geri çekmeden önce aktive edin.
●  I.V. kateterler yakınında makas veya keskin cihazlar kullanmayın.
●  İntroduser iğneyi asla muhafazaya tekrar yerleştirmeyin.
●  Klinisyenler kullanma talimatlarını izlemeli ve uygun ürün kullanımı konusunda eğitimli olmalıdır.
●  Kateter insersiyonu, bakım, değişim ve çıkarma sırasında Atlanta, GA eyaletinde bulunan Hastalık Kontrolü ve Önlenmesi Merkezleri
    (Centers for Disease Control and Prevention) kurumunun mevcut “İntravasküler Kateterle İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi için Kılavuz
     İlkeler” belgesini izleyin.
●  Hasta infüzyonla ilgili komplikasyon semptomları gösteriyorsa hemen doktora haber verip kurumun protokollerini izleyin.
Endikasyonlar:
●  Periferal ven veya artere erişim için.
●  Hastanın cüssesi, infüzat ve tedavi süreleri dikkate alınarak her hasta popülasyonu için kullanılabilir.
Kullanım Talimatları:
●  Kurumsal politikaya göre bölgeyi seçip aseptik teknik kullanarak hazırlayın. İnsersiyon bölgesini dezenfekte etmek için hastayla ilgili
    alerji bilgisi temelinde aseptik bir solüsyon seçin. Önerilen solüsyonlar arasında şunlar vardır: %2 klorheksidin, %10 providon-iyodür,
    %70 alkol.
●  İğne kapağını çıkarın ve kateter ünitesini inceleyin.
1. Venipunktür yapıp kanın geri gelmesini izleyin. Kateterin vene tamamen girdiğinden emin olmak için kateteri hafifçe ilerletin.
2. Geri gelme bölmesini sabit tutarken, göbeği introduser iğneden ayırıp kateteri ven içine ilerletin. İĞNEYİ ASLA KATETER İÇİNE
    TEKRAR YERLEŞTİRMEYİN.
3. İntroduser iğneyi kateterden geri çekmeden önce, introduser iğnenin otomatik retraksiyonunu aktive etmek üzere iğne muhafazasının
    renk kodlu ucuna basın. Retraksiyon mekanizmasını tek el kullanarak aktive etmek için iğne muhafazasının renk kodlu ucunu avuç içinin
    proksimal kısmı üzerinde stabilize edip parmak uçlarını kullanarak muhafazayı geri çekin.
4. İntroduser iğne muhafaza içine geri çekilir. İğne geri çekme mekanizmasının etkinleşmemesi durumunda, kateter introdüserini kurum
    protokolü doğrultusunda uygun bir kesici madde kabına atınız. Kontaminate iğnelerin başlığını tekrar takmayın.
●  İntroduser iğneyi kurum protokolü doğrultusunda uygun bir kesici madde kabına atın.
●  Tüpü veya adaptörü kateterin göbeğine, üreticinin cihaz için talimatı izleyerek sıkıca bağlayın.
●  Kateteri sabitleyin ve bölgeye kurumun protokolüne göre pansuman yapın.
●  Enjeksiyon portunu kullanarak ilaç enjekte etmek için aseptik teknik kullanarak şunları yapın:
5. Enjeksiyon portu kapağını çıkarın. Şırınganın luer ucunu enjeksiyon portuna sıkıca takın ve ilacı enjekte edin.
6. Enjeksiyondan sonra enjeksiyon portu kapağını hemen kapatın.
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SYMBOL KEY
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- See Instructions for Use
- Kullanım talimatlarına bakınız

EN
TR

- Sterilized by Ethylene Oxide
- Etilen oksit ile sterilize edilmiştir

EC  REP EN
TR

- EU Authorized Representative
- AB Yetkili Temsilcisi

EN
DE
FR
IT
ES
NL
PT
JP
TR
PL
DK
SE

- Do not use if package is damaged
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
- Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata
- No utilizar si el producto está dañado
- Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
- Não utilize se a embalagem estiver danificada
- 包装が破損している場合は使用しないでください
- Ambalajı zarar görmüşse kullanmayınız
- Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone
- Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
- Får ej användas om förpackningen är skadad

2 EN
TR

- Single Use
- Tek Kullanımlıktır

EN
TR

- Use by Date
- Son Kullanma Tarihi

EN
TR

- Catalogue Number
- Katalog Numarası

LOT EN
TR

- Batch Code
- Parti Kodu

- Manufacturer
- Üretici

EN
TR

EN
TR

- Date of Manufacture
- Üretim Tarihi 

REF
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TR

- Rx Only
- Sadece Reçeteyle Satılır

Rx
Only

REAL SAFETY™


